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 Comunicado al Sistema Nacional de Salud y a la población en general 

 
Ciudad de México a 08 de octubre de 2025.- En alcance al Comunicado al Sistema Nacional 
de Salud, Profesionales de la Salud y Pacientes, publicado el 29 de julio de 2021, y a los oficios 
girados al Sistema Nacional de Salud del 02 de agosto del 2021, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informa a todos los usuarios de 
ventiladores Philips Respironic BiPAP V30, BiP A30/A40, Bi-Level PAP y E30 ventiladores 
de uso continuo lo siguiente: 
 

● A los hospitales y almacenes de distribución, que cuenten en sus inventarios de uso 
los respiradores y ventiladores Philips de los modelos mencionados deberán: 

 
1. Inmovilizar y segregar los equipos identificados. 
2. Solicitar de inmediato a sus proveedores el retiro. 
3. En forma paralela es necesario que informen al correo electrónico 

acusetv@cofepris.gob.mx del Centro Nacional de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia/COFEPRIS sobre los equipos, modelos y cantidad de cada 
uno, con los que cuenten actualmente en sus instalaciones, así como el 
nombre del distribuidor. 
 

● A la población en general, puedan reportar los casos de mal funcionamiento que 
hayan detectado con el uso de los mismos, en la página Web de la COFEPRIS. 

 
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/sistema-en-linea-de-notificacion-de-
incidentes-adversos-de-dispositivos-medicos 
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Dispositivos y ventiladores retirados del mercado  

E30 (Autorización de Uso de Emergencia) 

DREAMSTATION ASV 

DREAMSTATION ST, AVAPS 

C-SERIES ASV 

C.SERIES S/T Y AVAPS 

OMNILAB ADVANCED+ 

DREAMSTATION 

DREAMSTATION GO 

TRILOGY 100 

TRILOGY 200 

A-SERIES BIPAP A40 

A-SERIES BIРАР А30 

A-SERIES BIРАР Hybrid А30 

Dorma 400 

Dorma 500 

GarbinPlus, Aeris, LifeVent 

REMstar SE Auto 

SystemOne ASV4 

SystemOne (Q-Series) 


